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1) Montare il circuito e alimentare gli integrati alle tensioni adeguate (gli amplificatori  
      operazionali a ±15 V). 
 
2)   Connettere latch e reset a terra (STATO LOGICO 0). In questa condizione il contatore 
       non e' mai  resettato ed il display visualizza il conteggio corrente.  
       Inviare un segnale di clock  di frequenza 1 Hz (tramite il generatore di funzioni)  
       direttamente all'input del contatore connesso ai LSB. L'ampiezza del segnale di clock  
       deve variare tra GND e tensioni positive.  
       Verificare il funzionamento dei contatori. 
       Che segnale viene inviato all'input dell'integrato DAC0808 in queste condizioni ? 
 
 
 
 
 
3)   Si e' visto nella precedente esercitazione che l'integrato DAC0808 fornisce una corrente  
      IOUT  (corrente che fluisce verso il PIN 4) : 


